
Ladeanleitung für den Preloaded IOL Injektor AccujectTM Pro mit LuxSmartTM & LuxSmartTM Crystal

Für die Implantation:

Preloaded System 
AccujectTM   Pro
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*BSS: Balanced Salt Solution    **Amvisc®  Plus, OcuCoat® und EyeFill® C.

Überprüfen Sie, dass die vorderen 
Haptiken nicht auf der Optik liegen. 
Führen Sie die Kartuschenspitze 
durch die Inzision ins Auge ein und 
drücken Sie die Linse gleichmäßig, 
ohne Unterbrechung, in den Kapsel-
sack. 

Sobald die IOL implantiert ist 
sollten sich die Orientierungen 
an der Optik-Außenkante oben 
rechts (A) und unten links (B) 
befinden. 

4"klick"

Drücken Sie den Kolben 
nach vorne  bis die IOL 
in den Kartuschentunnel 
eintritt. 

Schützende Abdeckung
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Nachdem Sie den Blister geö�net und des Injektions-
system mit der IOL im sterilen Bereich platziert haben, 
befeuchten Sie die Linse langsam, indem Sie den 
Injektor waagerecht halten und BSS* über die 
Öffnung an der Spitze eingeben.

Danach befeuchten Sie die Linse von der Rückseite 
mit BSS*, indem Sie den Injektor waagerecht halten 
und die Kanülenspitze nahe dem Silikontip und unter 
die „schützende Abdeckung” positionieren. Die 
Kartusche und die Ladekammer enthalten eine 
spezielle Beschichtung, die durch das Hydrieren mit 
BSS* aktiviert wird und einen Schmierfilm bildet. Die 
Hydrierung aller beschriebenen Bereiche ist 
unbedingt notwendig.

Warten Sie jetzt mindestens 
30 Sekunden.

Schließen Sie jetzt die 
Kartuschenflügel bis Sie ein 
Klicken hören.

Geben Sie jetzt ein Viskoelastikum** über 
die Kartuschenspitze in die Kartusche ein, 
bis diese vollständig bis zur Spitze gefüllt ist. 
Die IOL ist jetzt bereit für die Implantation 
(die IOL noch nicht nach vorne in den 
Tunnel drücken). 
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